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Cilj uputstva za upotrebu

Cilj ovog uputstva za upotrebu je da omoguci bezbednu i efikasnu upotrebu koncentratora
kiseonika. Koristite aparat u skladu sa uputstvom za upotrebu.

Uputstvo za upotrebu pruza detaljine informacije o nameni, funkcijama i radu koncentratora
kiseonika serije AR. Molimo Vas da pre upotrebe paZzljivo procitate ovo uputstvo kako biste
osigurali pravilan rad aparata i obezbedili sigurnost pacijenta i negovatelja. Cuvajte ovo uputstvo
za upotrebu u blizini aparata kako biste mogli da ga konsultujete kada je to potrebno. U slucaju
problema, kontaktirajte prodavca ili servisnu sluzbu preduzeca Prizma.

Namena uputstva za upotrebu

Uputstvo za upotrebu je namenjeno korisnicima aparata, zdravstvenim radnicima, distributerima
i operaterima zaduzenim za odrzavanje i servisiranje aparata.

Koristite ovaj aparat iskljuCivo u skladu sa njegovom namenom.

Licence i trgovacke marke
Registrovana trgovacka marka: SHENYANG AERTI TECH CO., LTD.

Pravilno funkcionisanje aparata se moze garantovati samo ukoliko se aparat koristi na nacin i u
uslovima koji su dati u ovom uputstvu za upotrebu (dodatna oprema/hardver/softver). Nadogradnja
i druge modifikacije mogu poremetiti kompatibilnost aparata. Ukoliko Vam je potrebna pomaoc,
obratite se iskljucivo ovlaS¢enom servisu da ne biste izgubili pravo na reklamaciju.

Kompatibilnost

Koristite samo dodatnu opremu i komponente za koje pouzdano znate da su kompatibilni sa
ovim aparatom. Sve poslove montiranja, podesavanja, modifikacije i odrzavanja treba da obavijaju
iskljucivo kvalifikovani operateri ovlaS¢eni od strane prodavca.

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO nece snositi nikakvu odgovornost za neispravnost podataka il
ostecenja opreme usled korisS¢enja nekompatibilnin dodataka. Na aparat se moze povezati samo
dodatna oprema (nosna kanila, boca ovlazivata vazduha itd.) odobrena od strane proizvodaca.
Aparat se moze povezati i sa inhalacionim kitom (posudom za lek) odobrenim od strane
proizvodaca i na taj nacin imati funkciju i inhalatora.

Odgovornost
PRIZMA KRAGUJEVAC DOO zadrzava pravo promene uputstva za upotrebu bez prethodne
najave. PRIZMA KRAGUJEVAC DOO ne snosi odgovornost za softver i aparate koji ne poticu
od kompanije Shenyang Aerti Tech Co. Ltd. i njenih distributera. PRIZMA KRAGUJEVAC DOO
snosi odgovornost za bezbednost, pouzdanost i pravilan rad proizvoda samo ako:
e Radove na instalaciji, modifikaciji, podeSavanju, unapredenju i odrzavanju aparata izvode
iskljucivo struénjaci oviaSéeni od strane kompanije PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.
o Koristite samo originalnu dodatnu opremu (potrosni materijal) odnosno delove Cija je upotreba
odobrena od strane proizvodaca.
o Dodatna oprema ispunjava zahteve IEC/EN ili ekvivalentnih standarda, kao i zahteve izlozene
u ovom uputstvu za upotrebu.
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/\ BEZBEDNOST

Ovo poglaviie sadrZi vazne informacije o bezbednosti. PaZljivo ga proCitajte i strogo se pridrzavajte
svih uputstava dok koristite aparat. Ostala poglavija sadrze sli¢ne informacije o bezbednosti i
informacije specificne za odredene funkcije.

{V} Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, moZe za posledicu
UPOZORENJE imati smrt ili ozbilinu povredu.

0 PruZa savete za upotrebu ili daje druge korisne informacije.
OPREZ

© UPOZORENJE

e Ovaj aparat sluzi za dodatno snabdevanje kiseonikom. Ovo nije aparat za odrzavanje zivota
ili pruzanje prve pomodi. Protok kiseonika i vreme terapije se podeSavaju prema uputstvima
lekara. Ukoliko aparat koristi viSe pacijenata, lekar treba da odredi protok kiseonika i vreme
terapije posebno za svakog pacijenta.

o Ukoliko osetite neprijatnost ili bol, odmah prekinite sa terapijom i obratite se lekaru.

o Ako aparat koriste tesko obolele osobe, neophodno je da budu pod stalnim nadzorom. U
slucaju pojave nezelienih reakcija kod pacijenata, odmah obavestite lekara.

e Prisustvo otvorenog plamena tokom terapije kiseonikom je opasno i veoma lako moze dovesti do
pozara i smrti. Nemojte koristiti otvoren plamen na manje od 2 metra udaljenosti od koncentratora

kiseonika ili dodatne opreme aparata. Aparat je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.

o Pusenje tokom terapije kiseonikom je opasno i za posledicu ima opekotine na licu ili smrt.
Zabranite puSenje u prostoriji u kojoj se nalazi koncentrator kiseonika ili dodatna oprema aparata.
Iskljucite koncentrator kiseonika, uklonite nosnu kanilu i napustite prostoriju u kojoj se nalaze
kanila i koncentrator kiseonika, pa cigaretu zapalite napolju. Ukoliko niste u mogucnosti da
napustite prostoriju, saCekajte 10 minuta nakon Sto iskljucite koncentrator kiseonika pre nego
Sto zapalite cigaretu.

o Nemojte drzati koncentrator kiseonika u blizini jakog magnetnog polja ili izvora elektromagnetnin
smetnji.

o Kiseonik olakSava izbijanje i Sirenje pozara. Nikada ne ostavijajte nosnu kanilu na krevetu ili stolici
ako je koncentrator kiseonika ukljucen jer ¢e kiseonik uciniti materijale lako zapaljivim. Iskljucite
koncentrator kiseonika kada ga ne koristite da biste sprecili povecanje koncentracije kiseonika
u vazduhu.

e Crevo nosne kanile ne sme biti previsSe dugacko kako bi se izbegla opasnost od daviienja ili
gusenja.

e Pre i posle terapije, koristite samo losione na bazi vode ili balzame koji su kompatibilni sa
kiseonikom. Nikada nemojte koristiti losione i balzame na bazi parafina ili ulja jer postoji rizik od
pojave opekotina ili pozara.

e Pre svakog CiS¢enja aparata, obavezno iskljucite koncentrator kiseonika iz elektricne mreze da
biste izbegli opasnosti od strujnog udara.
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e Zbog rizika od strujnog udara, nemojte sami da otvarate koncentrator kiseonika. Ne pokuSavajte
da rastavite il popravite aparat. U sluCaju bilo kakvih problema, obratite se prodavcu ili oviaSéenom
servisu (vidi deo ,ReSavanje problema”).

e Nemojte da sipate nikakvu teCnost, organski rastvarac ili sredstvo za CiS¢enje direktno na
koncentrator kiseonika.

o Da biste osigurali primanije terapijske kolicine kiseonika, u skladu sa Vasim zdravstvenim stanjem:
— aparat koristite tek nakon Sto su parametri terapije jednom li vise puta podeSeni specijalno za Vas

i prema Vasim specifinim potrebama (nivoima aktivnosti),
— aparat koristite u kombinaciji sa dodatnom opremom koja je koriSéena priikom podeSavanja Vase
terapije, a koja je odobrena od strane proizvodaca.

e Nemojte podmazivati opremu, spojeve, cevi i drugu dodatnu opremu koncentratora kiseonika
da biste izbegli rizik od pojave opekotina ili pozara.

o Koristite samo dodatnu opremu odobrenu od strane proizvodaca kako biste osigurali pravilan
rad aparata i izbegli rizik od pojave opekotina ili pozara.

o Pri pritisku iznad 1060 hPa, na temperaturi ispod 5°C ili preko 40°C i pri relativnoj viaznosti
vazduha vecoj od 93%, dolazi do nezelienih promena u brzini protoka i procentu kiseonika,
a samim tim i u kvalitetu terapije.

e Za gerijatrijske pacijente, decu i ostale pacijente koji ne mogu da saopste eventualnu pojavu
nelagodnosti tokom terapije, obezbedite dodatni nadzor ili alarm koji bi se aktivirao u slu€aju
pojave neprijatnosti ili pogorsanja zdravstvenog stanja.

e Drzite opremu dalje od dece jer postoji opasnost da progutaju sitne delove.

OPREZ

o Aparat koristite u Cistoj, provetrenoj prostoriji bez prasine i toksi¢nin gasova, bez opasnosti
od pojave korozije.

e Nemojte pustati aparat u rad pre nego $to postavite ulazni i HEPA filter. Ulazni filter mora da
bude potpuno suv da biste ga namontirali.

e Da ne bi doSlo do pregrejavanja aparata tokom rada, proverite da li iz donjeg otvora za
ventilaciju izlazi vazduh.

e Strogo je zabranjeno postavijati aparat na stranu ili ga okretati na bilo koji nacin dok radi.

e Pre transporta aparata, ispraznite vodu iz boce ovlazivaca vazduha da voda ne bi dospela u
unutrasnjost koncentratora kiseonika.

o Tokom rada povremeno se Guje zvuk ispustanja vazduha (u intervalima od oko 10 sekundi).

e Koncentratoru kiseonika je potrebno 5 minuta od momenta ukljucivanja da dostigne optimalnu
koncentraciju kiseonika.

o Aparat ne treba ukljucivati i iskljuCivati suvise Cesto. Nakon iskljucivanja, saCekajte najmanje 5
minuta pre nego Sto aparat ponovo ukljucite. Aparat mora biti potpuno ispraznjen da kompresor
vazduha ne bi startovao pod pritiskom i na taj nacin skratio radni vek aparata.

e Boca ovlazivaca se puni destilovanom ili ohladenom prokuvanom vodom tako da koli¢ina
vode bude izmedu crtica koje oznacavaju minimalni i maksimalni nivo vode.

e Koristite samo boce ovlazivaCa koje su u skladu sa zahtevima proizvodaca kako biste izbegli
nezeliene situacije i opasnost.
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e Na koncentratoru kiseonika mogu se distiti/menjati: boca ovlazivaca, ulazni filter i HEPA filter.
Boca ovlaZivaCa se pere na svaka tri dana, spoljaSniji ulazni filter se pere posle priblizno 100
sati rada, a HEPA filter se menja posle priblizno 1500 sati rada.

e Proverite da li nakon ukljucivanja aparata dolazi do ispustanja kiseonika (pogledati poglavije
4).

e Voda u boci ovlazivaca se menja na svaka 2-3 dana, posebno tokom leta. Ukoliko aparat
necete koristiti nekoliko dana, ispraznite svu vodu iz boce ovlazivaca i osusite istu.

o Koristite iskljucivo nosne kanile koje su u skladu sa specifikacijama proizvodaca. Crevo
nosne kanile moze se pri¢vrstiti kako bi se sprecilo spadanje iste. Kanile su predvidene za
jednokratnu upotrebu, ali ako ih koristi samo jedan pacijent, mogu se upotrebljavati i vise puta.
U tom slucaju, perite ih na svaka tri dana. Nakon svake upotrebe nosni kraj kanile prebrisite
medicinskim alkoholom. Preporuka je da se nosne kanile menjaju na svaka dva meseca.

e Jednu nosnu kanilu treba da koristi samo jedan pacijent.

e Ne preporucCuje se koris¢enje drugih lubrikanata (masti) osim preporucenih od strane
proizvodaca.

e Odlaganje aparata i dodatne opreme se vrsi u skladu sa lokalnim propisima.

e Ventil za ispustanje pritiska (sigurnosni ventil) se nalazi na izlaznoj cevi kompresora. Radni
pritisak iznosi 270 +10% kPa.

e Prilikom upotrebe aparata u kuénim uslovima, pazjivo procitajte uputstva vezano za neophodne
kucne uslove (elektricna mreza, temperatura, viaznost vazduha itd.) i strogo ih se pridrzavajte
prilikom rukovanja aparatom kako ne biste ugrozili pravilan rad aparata i VasSu bezbednost.

e |zbegavajte da kucni ljubimci i deca dolaze u kontakt sa opremom.

o Pre upotrebe proverite da li je aparat pravino prikljucen na elektricnu mrezu.

® Vreme potrebno da se aparat zagreje od minimalne temperature skladistenja do trenutka
kada je spreman za upotrebu, kada je temperatura okoline 20 °C, iznosi oko 4 sata.

e Vreme potrebno da se aparat ohladi od maksimalne temperature skladistenja do trenutka
kada je spreman za upotrebu, kada je temperatura okoline 20 °C, iznosi oko 2 sata.
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1.2 SIMBOLI NA APARATU

Simboli na aparatu

Proizvoda¢

Datum proizvodnje

Serijski broj

Oprema klase I

Uredaj tipa BF

OvlaSceni predstavnik u Evropskoj
zajednici

C

=
<o}
J

Uskladeno sa Direktivom o
medicinskim uredajima 93/42/
EEC Izdatom od ovlaS¢enog
akreditacionog tela br. 0197

Lomljivo, Pazljivo rukovati

Maksimalni broj redova za slaganje

u visinu 2

Ne gazite

Zabranjeno pusenje

Ne izlagati otvorenom plamenu i
varnicama i zabraniti puSenje

Paznja, pazljivo proCitajte Uputstvo
za upotrebu

@@ ra & @O

Odvojeno odlaganie elektricnog i
elektronskog otpada u skladu sa
direktivom 2012/19/EU.

Drzati u vertikalnom poloZaju

5
e

Oznaka IP — Zastita od prodora
Cvrstih tela

Cuvajte na suvom mestu

(AC) Naizmeni¢na struja

DA O @mm ~ 3K

Nemaojte koristiti ulje i mast

Q) ¢

Ne rastavljajte aparat
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2. OSNOVNA UPUTSTVA

2.1 Namena

Medicinska upotreba: Aparat je namenjen za kuénu upotrebu i za upotrebu u bolnicama i
udaljenim zdravstvenim centrima do kojih je tesko dopremiti kiseonik. Moze se koristiti u
terapiji pluénih i sréanih bolesti, kod opstruktivnih bolesti plué¢a, pneumotoraksa, nedostatka
vazduha itd.

Kontraindikacije: Aparat se ne koristi kod paciienata sa teskim trovanjem uglien-monoksidom.

2.2 Uvod

AR-5-N koncentrator kiseonika pripada vrsti prenosivin aparata malih dimenzija koji rade na
principu PSA tehnologije (Pressure Swing Adsorption — tehnologija adsorpcije kiseonika pod
promenljivim pritiskom). On kao adsorbent sadrZi zeolitho molekularno sito (ZMS) koje odvaja
kiseonik od azota i drugih gasova iz vazduha. Pri normalnoj temperaturi i pritisku, aparat izdvaja
90% do 96% kiseonika iz vazduha.

Kori§¢enje aparata ne remeti koncentraciju kiseonika u ambijentalnom vazduhu. Princip rada je
prikazan Sematskim dijagramima na strani 23 ovog uputstva.

2.3 Struktura aparata

Ovaj aparat se sastoji od jedinice za proizvodnju kiseonika, indikatora protoka, sistema za
upozorenje, prikljucka za inhalaciju i senzora za SPO,. Aparat je opremlien molekularnim sitom
i radi na principu adsorpciie kiseonika pod promenljivim pritiskom. Aparat proizvodi kiseonik
Cistoce 90%~96%.

2.4 Radni vek
Radni vek aparata moze biti do 20 000 sati.

2.5 Radna sredina
STAVKA SPECIFIKACIJA

Temperatura +5°C~+40°C

15% ~ 90% bez kondenzacije, ali ne zahtevajuci
parcijalni pritisak vodene pare veci od 50hPa.

Vazdusni pritisak 700hPa~1060hPa

Radna sredina Relativna vlaznost vazduha

Postavite koncentrator kiseonika u prostoriju u kojoj nema atmosferskih necistoca, gasova,
isparenja i izvora jakih magnetnih polja.

2.6 Transport i Cuvanje

STAVKA SPECIFIKACIJA

. Temperatura i Relativna —25°C do +5 °C, zatim od +5 °C do +35 °C pri
Uslovi . vlaéﬁost vazduha relativnoj viaznosti do 90%, bez kondenzacije;
tvransporta | >35°C do 70 °C pri pritisku vodene pare do 50 hPa.
Cuvanja

) Vazdu$ni pritisak pritisak 500hPa~1060hPa
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2.7 Klasifikacija proizvoda
Klasifikacija po zastiti od strujnog udara: Klasa ll, tip BF.
Klasifikacija po nacinu proizvodnje kiseonika: Proizvodnja kiseonika upotrebom molekularnog sita.
Klasifikacija po obliku/strukturi: Prenosivi aparat.
EMC Klasifikacija: Grupa 1, tip B.
Klasifikacija po stepenu zastite u odnosu na kontakt sa teCnoscu: IP21.
Ovaj aparat se ne sme koristiti u prisustvu zapaljivog anestetickog gasa pomeSanog sa vazduhom
ili u prisustvu zapaljivog anestetiCkog gasa pomeSanog sa kiseonikom ili azotnim oksidom.
2.8 Tehnicki parametri
Specifikacija modela
AR - X - X
Bez koda funkcije: Standard;

I— Kod funkcije R , ; N
N: sa priklju¢kom za inhalaciju (nebulizaciju)

Sifra modela: (prikazuje protok — 5 I/min )

Koncentrator kiseonika serije AR

AR-5-N predstavija aparat sa protokom od 5 I/min i prikljuckom za inhalaciju
ProizvodaC zadrzava pravo izmena modela aparata bez prethodne najave.



|

Poglavlje 2

Tehni¢ki parametri

Standardne funkcije

Funkcija ™ |aRsN
Nominalna snaga [VA] 390
Radni napon ~230V ;50 Hz
Protok [I/min] 5 (£10%)
Koncentracija kiseonika [V/V] 93 +3%
Funkcija inhalacije Da
Buka pri radu aparata [dB (A)] <45
Masa celog aparata [kg] 13,9
Dimenzije [mm] 314 x 240 x 515
Pritisak kiseonika na izlazu [kPa] 55+ 10%

LCD ekran 3,5”

Alarm u slu¢aju nestanka struje

Alarm u slu¢aju pregrejanosti

Prikaz poruka da je potrebno odrZavanje
Automatsko testiranje i LVD test prilikom ukljucivanja

Alarm za Gistocu kiseonika

Da

Alarm za visok/nizak pritisak Da
THOMAS kompresor Da
Sp0, senzor Da
Napomena:

Alarm se aktivira kada je koncentracija kiseonika < 82% (greska +3%).
Pri neadekvatnim uslovima (pregrejanost, nestanak struje), aparat prestaje sa radom i protok

kiseonika je O I/min.

Ukoliko dode do poremecaja u radu (niska koncentracija kiseonika), ukljucuje se zuta lampica.
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3. STRUKTURA PROIZVODA

3.1 Izgled

Oznaka proizvodaca

Veza (za elektri¢ni kabl)

Prekidac
Elektricni kabl

Oznaka sa uputstvima
0 bezbednosti

Kontrolna tabla

Boca ovlazivaca

Indikator protoka

Oznaka modela

Tockici

Mesto za HEPA filter
Otvor za dovod vazduha

Elektri¢ni osigurac
Model F5A250V

Ispust kiseonika:
Otvor za izlaz kiseonika

Prikljucak za inhalaciju (inhalacioni kit)

Prikljucak za SPO;, senzor
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3.2 Komande aparata

1 Ekran: na ekranu mogu biti prikazani ukupno vreme Kontrolna tabla
rada koncentratora kiseonika, trajanje trenutne terapie
i uzroci kvarova.

2 Indikator napajanja: svetli zeleno kada je aparat ukljucen.

3 Lampica upozorenja: Blinka zuto svetlo kada dode do
greske u radu.

4 Lampica upozorenja za koncentraciju kiseonika: Svetlo
se iskljuCuje kada je koncentracia kiseonika < 82%
(greska +3%).

5 Taster za povecanje vrednosti izabranog parametra:
Za povecavanije vrednosti vremena terapije i protoka.

6 Taster za smanjenje vrednosti izabranog parametra: Za smanjivanje vrednosti vremena terapie
i protoka.

7 Taster za biranje reZima rada: Za prebacivanje iz rezima kontinuirane terapije u rezZm sa
regulacijiom vremena terapije i obruto.

8 Prekida¢: Za ukljucivanje aparata nakon Sto se on prikfjuci na elektri¢nu mrezu.

9 Taster za potvrdivanje/iskljucivanje alarma: Koristi se za potvrdivanje trenutnog statusa rada
aparata, iskljuCivanje zvuka alarma i uklanjanje poruka obavestenja sa ekrana.

Ekran

Time  h:min

Setup h:min

Total : 10000h Total : 10000h

ReZim sa regulacijom vremena terapije ReZim kontinuiranog rada
sa prikazom O3 (%) sa prikazom O3 (%)

Low Purity

Time  h:min Timing h:min

Total : 10000h

Greska ReZim sa regulacijom vremena terapije ReZim kontinuiranog rada
sa prikazom SPO, i PR sa prikazom SPO, i PR
Napomena: ,SPO,” — pulsna oksimetrija (zasicenje krvi kiseonikom) \ ,PR” — puls \ O2 (%) —
koncentracija kiseonika (V/V)
Na ekranu se prikazuju sledec¢a obavestenja o greSkama: ,,over heat” (pregrejanost), high or low
pressure” (visok ili nizak pritisak), ,Jlow voltage” (nizak napon), ,low purity” (kiseonik nedovoline
Cistoce) i ,sensor error” (greSka na senzoru za prst).
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4. RUKOVANJE APARATOM

4.1 Prva upotreba aparata
Ukoliko prilikom provere funkcija aparata uocite neke nepravilnosti odmah se obratite prodavcu.

Provera izlaza kiseonika

PoveZite nosnu kanilu sa otvorom za izlaz kiseonika na koncentratoru kiseonika ili sa otvorom
na ovlazivacu (vidi sliku). Dok je koncentrator kiseonika uklju¢en, podesite protok na Zelienu
vrednost. Gas treba da struiji slobodno do nosne kanile. Trebalo bi da Cujete ili osetite strujanje
gasa. Postavite ruku ispred otvora na kanili da biste proverili da li gas struji. Ako ne osetite strujanje
gasa, proverite da li je kanila ispravno povezana i da nije doslo do curenja (vidi sliku).

Crevo za prenos
kiseonika

Boca ovlazivaca

Otvor za izlaz kiseonika

Nosna kanila

W
)
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4.2 Pustanje u rad

4.2.1 Postavite koncentrator kiseonika na mesto sa dovoljnim dotokom vazduha i dobrom
ventilacijom, na rastojanju od najmanje 20 cm od zidova, zavesa i drugih predmeta.

4.2.2 UKklonite bocu ovlazivaCa sa aparata, a zatim je otvorite okretanjem poklopca u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke na satu, sipajte destilovanu ili ohladenu prokuvanu vodu tako
da nivo vode u ovlazivacu bude izmedu oznacenih crtica za maksimalnu i minimalnu koli¢inu i
zatvorite ovlazivag (vidi sliku).

Ulaz kiseonika

Sigurnosni ventil
1zlaz

kiseonika
Poklopac

L Imax[]

MIN

Boca ovlazivaca (ovlazivac)

4.2.3 Postavite bocu ovlazivaca na predvideno mesto na koncentratoru kiseonika. Povezite
bocu ovlaZivaca sa otvorom za izlaz kiseonika na aparatu uz pomoc creva za prenos kiseonika.

4.2.4 Ukljucite aparat u struju i pritisnite prekidac na zadnjoj strani aparata. Koncentrator kiseonika
¢ée se naci u rezimu mirovanja. Pritisnite taster za uklju¢ivanje na kontrolnoj tabli da bi koncentrator
kiseonika poceo sa radom.

4.2.5 Podesite protok kiseonika po potrebi. Crvena linija na indikatoru (meracu) protoka predstavija
liniju upozorenja i ona odgovara protoku manjem od 0,5 I/min. Pritiskom na tastere | +]i @ na
kontrolnoj tabli mozete podesavati protok. Terapiju kiseonikom treba sprovoditi strogo u skladu
sa preporukama lekara. Protok kiseonika i vreme trajanje terapije u toku dana se odreduju po
nalogu lekara.

Napomena: Stepen tacnosti meraca protoka iznosi +10%.

Nemojte dirati merac protoka tokom rada aparata kako ne biste izazvali neZeliene promene u
protoku kiseonika.
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4.2.6 Ubacite jedan kraj cevi nosne kanile u Crevo za prenos
otvor za izlaz kiseonika na boci ovlaZivaca Kiseonika
prebacite kanilu preko obe usne Skolike
pacijenta i ubacite kratke cevdice u nozdrve
pacijenta (vidi sliku desno).

Boca
ovlazivaca

Otvor za izlaz
kiseonika

4.2.7 Po zavrSetku terapije pritisnite taster
na kontrolnoj tabli i iskljucite koncentrator
kiseonika. Aparat ¢e se naci u rezimu
mirovanja. Ako ne planirate da koristite
aparat izvesno vreme, iskljucite ga pritiskom
prekidaca na zadnjoj strani koncentratora
kiseonika i iskljucite utikac iz struje.

Nosna kanila

4.2.8 Kada zelite da podesite vreme trajanja
terapije, pritisnite taster ,M” i oznake vremena /&
ée poceti da trepere. Podesite vreme trajanja |
terapije pritiskom na tastere E] [zbor

potvrdite pritiskom na taster za potvrdivanje . Pritisnite taster ,M” za ulazak u rezim rada sa
podeSavanjem vremena. Kada ste u rezimu sa podeSavanjem vremena, pritiskom na taster ,M”
prelazite na reZim kontinuiranog rada.

4.2.9. Funkcija inhalacije

4.2.9.1 Podignite poklopac inhalacionog kita, sipajte lek za inhalaciju, a zatim vratite poklopac
(zatvorite inhalacioni kit).

4.2.9.2 Povezite usnik (ili masku) sa
inhalacionim kitom, zatim skinite (odvijte)
metalni zatvara¢ sa prikljucka za inhalaciju
na aparatu (vodite raCuna da ne izgubite
metalni zatvarac), potom spojite jedan kraj
inhalacionog creva sa otvorom na donjoj strani
inhalacionog kita (posude za lek), a drugi kraj
creva sa prikljuckom za inhalaciju na aparatu
(vidi sliku desno).

Lo \ ) Inhalaciono crevo
4.2.9.3 UKljucite koncentrator kiseonika,

podesite protok kiseonika na 1 I/min, potom
zapocCnite inhalaciju.

4.2.9.4 Inhalacioni kit se mora ocistiti posle
svake upotrebe. Operite inhalacioni kit (posudu
za lek) koristeci blagi deterdzent i dobro
isperite. Usnik i masku najpre operite vodom, zatim ih dezinfikujte medicinskim alkoholom ili u
ultraviolentnom sterilizatoru, a potom ih isperite Cistom vodom. SaCekajte da se osuse i onda
ih spakujte.
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Tokom inhalacije moze dodi do aktiviranja laznog alarma za nisku koncentraciju kiseonika. Nemojte
preduzimati nikakve mere jer Ce se situacija normalizovati nakon prestanka inhalacije.

Po zavrSetku inhalacije, dobro zategnite metalni zatvara¢ na otvoru tj prikljucku za inhalaciju na
aparatu da ne bi doslo do curenja gasa.

Koristite samo dodatke za inhalaciju koje je odobrio proizvodad.

4.2.10 Pracenije zasicenja krvi kiseonikom

4.2.10.1 Poverzite kabl SPO, senzora za prst sa predvidenim prikljuckom na koncentratoru
kiseonika.

4.2.10.2 Dok koncentrator kiseonika radi, ubacite kaZiprst (srednji/domali prst) u otvor na senzoru
(vidi sliku nize). Posle priblizno 7 sekundi na ekranu ¢e se pojaviti vrednost zasi¢enja krvi kiseonikom
i vrednost pulsa.

Pulsni oksimetar se koristi iskljuCivo kao pomocno, a nikako kao sredstvo za postavijanje kliniCke
dijagnoze.
Za dobijanje preciznijin rezultata SPO, budite mirni tokom merenja.

Nemojte sterilisati SPO, senzor za prst na visokoj temperaturi, visokom pritisku, koris¢enjem
gasnih sredstava ili potapanjem u te¢nost.
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5. ODRZAVANJE | CISCENJE

5.1 Ciséenje kudista (vrsi korisnik)
Za Ciscenje kudista koristite Cistu i mekanu krpu sa malo neutralnog deterdzenta za namesta.

Obrisite sve delove kucista, a onda predite jos jednom suvom krpom kako bi se kuciste osusilo.
CiScéenje vrsite 1 do 2 puta mesecno. Pre CiS¢enja obavezno proverite da li je aparat iskljucen.

5.2 Ci$éenje ulaznog filtera (vrsi korisnik)
Otvorite koncentrator kiseonika sa zadnje strane i izvadite filter. Operite ga toplom vodom i

sredstvom za pranje sudova, zatim ga temeljno isperite, iscedite i ostavite da se osusi. Montirajte
filter tek kada je potpuno suv.

5.3 Zamena visoko efikasnog HEPA filtera (vrSi korisnik)

Ovaj aparat ima funkciju prikazivanja poruka da je potrebno vrsiti odrzavanje. Posle odredenog
broja radnih sati (priblizno 1500), na ekranu se javija poruka da treba zameniti HEPA filter. Poruka
je pracena zvucnim signalom. Otvorite poklopac, uklonite stari i postavite novi HEPA filter. (Za
kupovinu novog HEPA filtera, obratite se prodavcu.) Kada postavite HEPA filter na predvideno
mesto, pritisnite taster za potvrdivanje podesavanja i iskljuCivanje alarma (9) kako bi se poruka
obavestenja uklonila sa ekrana (vidi sliku).

5.4 Ci$éenje boce ovlazivada (vrsi korisnik)

Uklonite bocu ovlazivada sa aparata, operite toplom vodom i deterdZentom za pranje sudova i
isperite Sistom vodom.

Pomesajte belo sirce sa vruc¢om vodom u odnosu 1:3. Drzite bocu ovlazivaca u tom rastvoru 30
minuta da biste je sterilisali.

Temeljno isperite bocu ovlaZivaCa i ostavite je da se osusi.
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Dodatak A

A1 Opseg vrednosti protoka kiseonika i koncentracije kiseonika kao funkcije
protoka

Protok kiseonika (I/min) kada je nominalna vrednost pritiska na izlazu O kPa, odnosno 7 kPa.

Model Funkeia protoka |y 1o o ymin+ [3umin |4vmin |5 vmin
Protok
Protok , , ) . )
Seria | (pri nominalnom pritisku od O kP) 11/min |2 1/min 3 1/min 4 1/min 5 I/min
AR-5 | Protok . ) . . )
(pri nominalnom pritisku od 7 kPa) 0,9 I/min {1,851/min [ 2,75 I/min | 3,7 I/min 4.6 1/min

Koncentracija kiseonika i protok kada je nominalni pritisak na izlazu nula ( visina O m).

Tabela promena koncetracije kiseonika za razliCite vrednosti pritiska (u raspon od 0~4000m

nadmorske visine).

Koncentracija kiseonika

96.0%
Nadmorska
95.0% visina [m]
94.0% 0
1000
93.0% — —— 2000
——— 3000
92.0% N~ 4000
91.0%
90.0%
89.0%
88.0%
1 2 3 4 5 Protok I/min

Model AR-5
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A2 ReSavanje problema

Br. | Problem Moguci uzrok Moguce resenje

Kabl za napajanje nije pravilno | Proverite da li je utikaC pravilno
Aktiviran je alarm u sluCaju | priklju¢en na elektrinu mrezu. | stavlien u utiénicu.

nestanka struje.
Nakon ukljucivanja

Elektricna uti¢nica nije ispravna. | Proverite dovod elektri¢ne energije.

koncentratora kiseonika | OStecena je stampanaploca | oy oo g oyjagcenom servisu.
aktivira se alarm, a aparat koncentratora kiseonika.
ne radi. Osiqurad e iskljuten Ukljucite osigurad i proverite zasto
' je bio iskljucen.
Aktiviran je alarm u sluCaju | Aksijalni ventilator ne radi. Obratite se ovla§¢enom servisu.
pregrejavanja.
Na koncentratoru kiseonika
o |8 oglasio alarm u slucaju Broveri i et
pregrejavanja, na ekranu | Bjokiran je donji ventilator. |rollllerlte da i je doniji ventilator
stoji poruka da je aparat blokiran.
pregrejan, ukljucena je zuta
lampica, a aparat ne radi.
Aktiviran je alarm za Kompresor je ostecen. Obratite se ovla§¢enom servisu.
koncentraciju kiseonika. . : : — -
Oglasio se alarm, na ekranu GreSka na molekularnom situ. | Obratite se oviaScenom servisu.
3 ,

stoji poruka da je kiseonik
niske Cistoce i ukljucena je
Zuta lampica.

OStecena je Stampana ploca na

. . Obratite se oviaS¢enom servisu.
alarmu koncentratora kiseonika.

Crevo za kiseonik je presavijeno | Ispravite ili zamenite crevo za
ili oSteceno. kiseonik.
Izlazi samo mala kolicina Na spoju ovlazivaca i aparata je

4. | Kiseonika ili kiseonik uopste | doslo do curenja.
ne izlazi, a u boci ovlazivaca | -, .. . Proverite i oGistite ulazni filter ili
se ne vide balongici. Filter je zapusen. zamenite HEPA fiter.

Kvar je u unutraSnjosti aparata. | Obratite se ovlaSc¢enom servisu.

Postavite pravilno bocu ovlazivaca.

Svi navedeni kvarovi pripadaju grupi kvarova srednje ozbilinosti. U sluCaju pojave drugih problema,
odmah se obratite ovlaS¢enom servisu preduzeca PRIZMA KRAGUJEVAC DOOQ.
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A3 Smernice i deklaracija o EMC kompatibilnosti

Smernice i izjava proizvodaca — Elektromagnetna emisija

Medicinski koncentrator kiseonika sa molekularnim sitom serije AR je namenjen za upotrebu u nize
navedenom elektromagnetnom okruzenju. Kupac ili korisnik aparata treba da obezbedi da se aparat
koristi u navedenom elektromagnetnom okruzenju.

Test emisije UsaglaSenost | Elektromagnetno okruzenje — preporuke
Medicinski koncentratori kiseonika sa molekularnim sitom
serije AR koriste radio frekvenciju samo za sopstvenu

RF emisije CISPR 11 Grupa 1 funkciju, pa je emisija radio-frekvencije veoma niska i nece
prouzrokovati interferenciju sa elektronskim aparatima u
okolini.

RF emisije CISPR 11 Klasa B Medicinski koncentratori kiseonika sa molekularnim sitom

Harmonijske emisije Klasa A serije AR su pogodni za upotrebu u svim ustanovama,

IEC 61000-3-2 ukljucujuci domacinstva i stambene zgrade koje su

Varijacije napona/treperenje . direktno povezane na javnu nisko-naponsku mrezu za

napona IEC 61000-3-3 Zadovoliava. | napajanje aparata u domacinstvu.

Preporuke i izjava proizvodaca — Elektromagnetna otpornost

Medicinski koncentrator kiseonika sa molekularnim sitom serije AR je namenjen za upotrebu u nize
navedenom elektromagnetnom okruzenju. Kupac ili korisnik aparata treba da obezbedi da se aparat
koristi u navedenom elektromagnetnom okruzenju.

prelazni rezim

za linije napajanja

Test otpornosti Nivo testa IEC 60601 | Nivo usaglaSenosti | Elektromagnetno okruzenje —
preporuke

Elektrostaticko + 6 KV kontakt +6 KV kontakt Podovi moraju biti od drveta, betona ili

praznjenje +8 KV vazduh +8 KV vazduh keramickih plocica. Ako su podovi

IEC 61000-4-2 pokriveni sintetiCkim materijalom,
relativna vlaznost vazduha treba da
bude najmanje 30%.

Elektricni brzi +2 KV +2 KV Kvalitet mreznog napajanja treba da

za linije napajanja

bude kao u tipicnom poslovnom ili

IEC 61000-4-4 bolnickom okruzenju.

Prenapon +1 KV linija na liniju | =1 KV linijja na liniju | Kvalitet mreznog napajanja treba da

IEC 61000-4-5 +2 KV linija do +2 KV linija do bude kao u tipicnom poslovnom ili
zemljie zemljie bolnickom okruzenju.
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Preporuke i izjava proizvodaca — Elektromagnetna otpornost

Medicinski koncentrator kiseonika sa molekularnim sitom serije AR je namenjen za upotrebu u nize
navedenom elektromagnetnom okruzenju. Kupac ili korisnik aparata treba da obezbedi da se aparat
koristi u navedenom elektromagnetnom okruzenju.

Test otpornosti

Nivo testa IEC 60601

Nivo usaglasenosti

Elektromagnetno okruzenje —
preporuke

Pad napona, kratki
prekidi i varijacije
napona na ulaznim
linjama napajanja
IEC 61000-4-11

<5% UT,
nastavlja 0,5 nedelja
(UT pad >95%)

40% UT,
nastavlja 5 nedelja
(UT pad >60%)

70% UT,
nastavlja 25 nedelja
(UT pad >30%)

<5% UT
nastavja5 s
(UT pad >95%)

<5% UT,
nastavlja 0,5 nedelja
(UT pad >95%)

40% UT,
nastavlja 5 nedelja
(UT pad >60%)

70% UT,
nastavlja 25 nedelja
(UT pad >30%)

<5% UT,
nastavija 5 s
(UT pad >95%)

Kvalitet mreznog napajanja treba
da bude kao u tipicnom poslovnom
ili bolnickom okruzenju. Ukoliko

je korisniku aparata potrebno
snabdevanje kiseonikom i tokom
nestanka elektricne energije,
preporucujemo da se aparat napaja
pomocu baterije.

Napomena: UT oznaC

ava napon napajanja naizmenicnom strujom pre primene testa napona.

Provodljivost RF
IEC 61000-4-6

ZraCenje RF
IEC 61000-4-3

3V
(efektivna vrednost)
150 kHz do 80 MHz

3V/m
80 MHz do 2,5G Hz

3V
(efektivna vrednost)

3V/m

Ne treba koristiti prenosive i mobilne
RF aparate na rastojanju manjem
od preporucenog od bilo kog dela
koncentratora kiseonika (ukljuCujuci
i kablove).

Preporuceno rastojanje iznosi:
d=12,P

d=12,/P 80MHz t0 800MHz d=T
2,/P 800MHz t0 2 5GHz

gde je P maksimalna izlazna snaga
predajnika u vatima (W) prema
podacima proizvodaca predajnika,
a d je preporuceno rastojanje u
metrima (m). Jacina polja fiksnih RF
predajnika, utvrdena ispitivanjem
elektromagnetnog polja, treba da
bude manja od nivoa usaglaSenosti
u svakom frekventnom opsegu. Do
smetnji moze doci u blizini aparata

sa slededim simbolom: (((i)))
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Preporuke i izjava proizvodaca — Elektromagnetna otpornost

Medicinski koncentrator kiseonika sa molekularnim sitom serije AR je namenjen za upotrebu u nize
navedenom elektromagnetnom okruzenju. Kupac ili korisnik aparata treba da obezbedi da se aparat
koristi u navedenom elektromagnetnom okruzenju.

Test otpornosti

Nivo testa IEC 60601

Nivo usaglasenosti

Elektromagnetno okruzenje —

preporuke

Napomena 1: Na 80MHz i 800MHz, primenjuje se formula za viSi frekventni opseg.
Napomena 2: Ove preporuke nisu primenljive u svim situacijama. Na Sirenje elektromagnetnih talasa
utice apsorpcija i refleksija od gradevina, predmeta i ljudi.

a. Jacina polja fiksnih predajnika, kao §to su (mobilni/bezi¢ni) telefoni, bazne stanice mobilne telefonije,
zemaljske radio stanice, radio-amaterske stanice, AM i FM radio i TV stanice, se ne moze teoretski
precizno predvideti. Prilikom procene elektromagnetnog okruzenja fiksnih RF predajnika treba uzeti u obzir
ispitivanje elektromagnetnog polja. Ako izmerena jacina polja na mestu na kome se koristi koncentrator
kiseonika sa molekularnim sitom serije AR prelazi gore navedeni nivo usaglaSenosti, koncentrator
kiseonika treba paZljivo posmatrati i proveravati da li radi ispravno. Ukoliko se primeti bilo kakva
nepravilnost u radu, treba preduzeti dodatne mere, kao Sto su promena orjentacije ili mesta na kome se
nalazi koncentrator kiseonika.
b. U frekventnom opsegu od 150 kHz do 80 MHz, jacina polja treba da bude manja od 3 V/m.

Preporuceno rastojanje izmedu portabl i mobilnih RF komunikacionih aparata i medicinskog
koncentratora kiseonika sa molekularnim sitom serije AR

Medicinski koncentrator kiseonika sa molekularnim sitom serije AR je namenjen za upotrebu u
elektromagnetnom okruZenju sa kontrolisanim RF smetnjama. Kupac ili korisnik medicinskog
koncentratora kiseonika serije AR moZe da spreci elektromagnetne smetnje tako Sto ¢e odrzZavati
minimalno rastojanje izmedu prenosivih i mobilnih RF komunikacionih aparata (predajnika) i koncentratora
kiseonika koje je izracunato u skladu sa maksimalnom izlaznom snagom komunikacione opreme.

Maksimalna nazivna

Rastojanje u skladu sa frekvencijom predajnika [m]

izlazna snaga 150 kHz do 80 MHz | 80 MHz do 800 MHz | 800 MHz do 2,5 GHz
predajnika [W] d=1,2 P d=1,2P d=2,3/P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 073

1 1,2 1,2 2,3

10 38 38 7.3

100 12 12 23

Za predajnike Gija maksimalna nazivna izlazna snaga nije navedena u tabeli preporu¢eno rastojanje d u
metrima (m) se moze izracunati primenom formule za odgovarajuci opseg frekvencije predajnika, gde je P
maksimalna izlazna snaga predajnika deklarisana od strane proizvodaca u vatima (w).

Napomena 1: Na 80MHz i 800MHz, primenjuje se formula za visi frekventni opseg.
Napomena 2: Ove preporuke nisu primenljive u svim situacijama. Na Sirenja elektromagnetnih talasa
uti¢e apsorpcija i refleksija od gradevina, predmeta i ljudi.
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A4 Sematski dijagram protoka kiseonika

Ambijentalnivazdun T T Kiseonikvisokog kvaliteta
Aot ‘ Aot L
HEPAfilter B Solenaic

7 venti _

Boca ovlazivaca
]
H
— "

Mera protoka

A5 Dijagram ozi¢enja koncentratora kiseonika

Osigurat | Prekidat
1

ACulaz
ACulaz DClzlaz
Displej ploca
2 Napojnaplota =—
— promp

Ventil ~ Ventil

3

Tif]
[T T 10

Glavnaplota F:@Wmi\ator

SPO; senzor

Senzorska ploca
koncentratora kiseonika

Napomena: Informacije o dijagramu kola i lista komponenata/delova se ne smatraju neophodnim
za popravku koncentratora kiseonika. Obratite se oviaS¢enom servisu za detaljine informacije.
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A6 Sadrzaj kompleta proizvoda (ukljuujuéi i potro$ni materijal)

Br. ‘ Kategorija ‘ Koli¢ina

1 | Koncentrator kiseonika (glavna jedinica proizvoda) jedan komad
2 | Ulazni filter (potroSni materijal) jedan komad
3 | HEPA filter (potroSni materijal) jedan komad
4 | Uputstvo jedan primerak
5 | Boca ovlazivaca (potroSni materijal) jedan komad
6 | Nosna kanila (potroSni materijal) dva komada
7 | Crevo za kiseonik (potroSni materijal) jedan komad
8 | Inhalacioni kit (potroSni materijal) jedan komad
9 | SPO, senzor jedan komad

Specifikacije opreme koja se koristi uz aparat:

Boca ovlazivaca sa sigurnosnim ventilom 3PSI i sa crevom unutrasnjeg promera 6 mm.
Inhalator proizveden od strane registrovanog proizvodaca medicinske opreme i instrumenata,
sa cevi unutrasnjeg promera 6 mm.

Nosna kanila proizvedena od strane registrovanog proizvodaca medicinske opreme i instrumenata,
duZine 2 metra, tipa .

SPO, senzor za prst koji poseduije certifikat da je registrovani medicinski aparat.
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IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljuiemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zastiti
potroSaCa. Zakonski rok saobraznosti iznosi dve godine od datuma kupovine
proizvoda, a $to se dokazuije fiskalnim ili drugim racunom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih
nedostataka u izradi, isti ¢e biti popravljen ili zamenjen bez nov¢ane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

Potrosni materijal: ulazni filter, HEPA filter, boca ovlazivaca, nosne kanile, crevo za
kiseonik, inhalacioni kit (cznaceno na strani 23 ovog uputstva za upotrebu)

Proizvod koji je neispravan usled:

e Mehanickih ostecenja (krivicom kupca ili trece osobe)

e Nepostovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuc¢e brige
0 proizvodu

e VrSenja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane
neovlascenih lica

e Upotrebe potroSnog materijala, pribora, delova, i/ili opreme koje nije isporucio
proizvodac (inhalacioni kit, crevo za kiseonik i sl.)

e Delovanja vise sile ili prirodnih nepogoda kao $to su poplave, pozari, zemljotresi,
udari groma i dr.

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO
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Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvodaca,
brenda Prizma, i preuzet je sa njihove zvanicCne stranice. S obzirom na ovu
cinjenicu, Cenoteka istiCe da ne preuzima odgovornost za tacnost,
celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, misljenja, saveta ili izjava
sadrzanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlascenje da izvrsi bilo kakve izmene ili
dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greske,
propuste ili netacnosti koje se mogu nadi unutar njega. Cenoteka ne
odgovara za Stetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netacnih podataka.
Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da
kontaktirate direktno proizvodaca kako biste dobili sve detaljne
informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehnickim
karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo
posetite nasu stranicu klikom na slededi link:

https://cenoteka.rs/p/prizma-koncentrator-kiseonika-ar-5-n/
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